Manuel d’installation

RadiForce:

RX660

Moniteur couleur LCD

Important

Veuillez lire attentivement ce Manuel d’installation ainsi que le « Notice
d’instruction » (tome séparé) afin de vous familiariser avec ce produit
et de l'utiliser efficacement et en toute sécurité.

*Reportez-vous a la Notice d’instruction pour obtenir plus
d’informations sur l'installation et/ou le branchement du moniteur.
*La derniére version du Manuel d’installation est a disposition pour
téléchargement sur site web :
http://www.eizoglobal.com

V ElZO


http://www.eizoglobal.com

Ce produit a été spécialement réglé pour l'utilisation dans la région dans laquelle il a d’abord été livré.
Si utilisé en dehors de cette région, le produit pourrait ne pas fonctionner comme indiqué dans les

spécifications.

Aucune partie de ce manuel ne peut étre reproduite, enregistrée dans un systéme documentaire ou
transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit électronique, mécanique ou autre, sans
l'autorisation écrite préalable de EIZO Corporation.

EIZO Corporation n'est tenu a aucun engagement de confidentialité sauf en cas d’accord préalable passé
avant la réception de ces informations par EIZO Corporation. Malgré tous les efforts déployés pour
garantir la mise a jour des informations contenues dans ce manuel, veuillez noter que les caractéristiques
techniques du moniteur EIZO sont sujettes a modification sans préavis.
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Chapitre 1 Fonctionnement de base et liste

des fonctions

1-1. Utilisation des boutons et guide d’utilisation

1. Affichage du guide d’utilisation

Touchez n'importe quel bouton (sauf ).
Le guide d'utilisation s'affiche a I'écran.

Fonction

Met I'appareil sous/hors tension.

Affiche le menu Réglage. Le menu Réglage permet de configurer les parameétres
avancés du moniteur.

Affiche ou cache la sous-fenétre PinP.

* Le guide d'utilisation n’affiche pas cet élément par défaut. Voir « Affichage de
I'icbne pour afficher/masquer la sous-fenétre PinP dans le guide d’utilisation »
(page 13) pour obtenir plus d’informations sur la fagon d’afficher cet élément.

Change le PC utilisé pour faire fonctionner les périphériques USB. Pour obtenir des
instructions sur la fagon de changer de PC, voir « 5-3. Changement du PC utilisé
pour faire fonctionner les périphériques USB » (page 26).

* Le guide d'utilisation n’affiche pas cet élément par défaut. Voir « 5-2. Affichage
de l'icbne pour changer les ports USB dans le guide d’utilisation » (page 26)
pour obtenir plus d’informations sur la fagon d’afficher cet élément.

Change le mode d’affichage. Pour obtenir des instructions sur la fagon de changer
de mode d’affichage, voir « 2-5. Sélection du mode d’affichage (CAL Switch Mode) »

(page 15).

Sélectionne un élément.

S’applique au contenu sélectionné.

X1

Annule la sélection.
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2.Réglage / Configuration
1. Toucher un bouton de l'icbne montrant I'’élément que vous voulez régler.
Le menu s’affiche.
2. Utilisez chaque bouton pour faire le réglage. Si nécessaire, sélectionnez % pour appliquer le
réglage.

3. Sortie

Sélectionnez pour quitter le menu.

Remarque
* Le guide d'utilisation disparait automatiquement apres quelques secondes si aucun bouton n’est actionné.

6 Chapitre 1 Fonctionnement de base et liste des fonctions



1-2. Fonctionnement de base du menu Réglage

1. Affichage du menu Réglage

1. Sélectionnez & sur le guide d'utilisation.
Le menu Réglage apparait.

RX660 S/N:12345678

CAL Switch Mode

RadiCS SelfQGC

Preferences
Languages
Information

Remarque
 Pour ajuster ou régler les éléments « Réglages administrateur », affichez le menu Réglage en procédant
comme suit :
1. Sélectionnez [B] pour mettre le moniteur hors tension.
2. Tout en touchant le bouton le plus a gauche ( ), touchez pendant plus de deux secondes pour

mettre le moniteur sous tension.
Le menu « Réglages administrateur » apparait.

2.Réglage / Configuration

1. Sélectionnez un menu pour régler / configurer a I'aide de [y ¥, puis sélectionnez [%4.

RXB60 S/N:12345678

CAL Switch Mode
RadiCS Sel Q0
Languages
Information

Le menu avancé apparait.
2. Sélectionnez un menu pour régler / configurer a l'aide de [y W, puis sélectionnez ¥4

Preferences
Input DisplayPort 1 ]
Power Save [ Hizh ]
Menu Rotation [ 0° ]
USB Selection [ On ]
PinP
Presence Sensor

Mode Skip

Monitor Resst

Le menu Réglage / Configuration s’affiche.

Chapitre 1 Fonctionnement de base et liste des fonctions

7



3. Réglez / configurez I'élément sélectionné a I'aide de B4 B, puis sélectionnez [%4.

Power Save

High

Remarque

* Les réglages des éléments « Réglages administrateur » sont appliqués lorsque vous sélectionnez
« Appliquer ».

Administrator Settings
On-Screen Logo § off
Key Lock § 0ff
DDC [ DisplayPort 1
DP Power Save § off
[ On
§ On

Grayscale Warning

Sharpness Recovery
Signal Format

Apply

3. Sortie

Sélectionnez a plusieurs reprises pour quitter le menu Réglage.

Remarque

* Vous sortez du menu des éléments « Réglages administrateur » lorsque vous sélectionnez « Appliquer ».
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1-3. Liste de fonctions

Le tableau suivant répertorie les éléments du menu Réglage.

Référence

CAL Switch Mode Mode « 2-6. Réglage de la luminosité et des couleurs » (page
Luminosité 16)
Hybrid Gamma PXL
Contraste Remarque
T * Les fonctions qtl.li peuvent étrg r‘églées ou configurées .
dans « CAL Switch Mode » different selon le mode (voir
Gamma « Eléments réglables pour chaque mode » (page 16)).
Nuance
Saturation
Gain
Restaurer
RadiCS SelfQC SelfCalibration « 3-1. Utilisation de la fonction SelfCalibration » (page 21)
Veérif. niv. gris « 3-2. Utilisation de la fonction de vérification du niveau de
gris » (page 22)
LEA « 5-11. Acquisition de données pour estimer la durée de
vie » (page 30)
Réglages « 3-3. Réglage pour afficher ou masquer les avertissements
ou I'historique CQ » (page 23)
Préférences Entrée « 2-3. Réglage de I'agencement de I'écran (unique / double)
et du signal d’entrée » (page 12)
Veille « 4-1. Réglage du mode Veille d’économie d’énergie » (page
24)
Indicateur « 5-5. Réglage de la luminosité de l'indicateur
d’alimentation » (page 28)
Rotation du menu « 5-12. Rotation de I'affichage du menu Réglage » (page 31)
Sélection de 'USB « 5-2. Affichage de I'icdne pour changer les ports USB dans
le guide d'utilisation » (page 26)
PinP « 2-4. Affichage de la sous-fenétre (PinP) » (page 13)
Capteur présence « 4-2. Réglage du mode d’économie d’énergie lorsque
l'utilisateur s’éloigne du moniteur » (page 25)
Mode passer « 5-6. Passer des modes d’affichage non utilisés » (page 28)
Réinit. moniteur « 5-15. Restauration des réglages par défaut » (page 32)
| Langues | « 5-1. Réglage de la langue » (page 26)
| Informations | « 5-14. Affichage des informations sur le moniteur » (page 31)
Réglages Logo a I’écran « 5-13. Configuration d’afficher ou de masquer le logo

administrateur

Verrouillage

DDC

DP Power Save

Avert. niv. gris

Sharpness Recovery

Format signal

EIZO » (page 31)

« 5-8. Verrouillage des touches de fonctionnement » (page
29)

« 5-9. Sélection du signal d’entrée pour la communication
DDC » (page 29)

« 5-7. Activation ou désactivation de la communication via
DisplayPort en mode d’économie d’énergie » (page 28)

« 5-10. Configuration de l'affichage ou du masquage de
I'avertissement du niveau de gris » (page 30)

« 2-7. Activation ou désactivation de la Sharpness Recovery
(fonction de correction de la clarté de I'image) » (page 20)

« 5-4. Réglage du format signal du DisplayPort 1 » (page
27)

Chapitre 1 Fonctionnement de base et liste des fonctions 9



Chapitre 2 Réglage de I’écran

2-1. Résolutions compatibles

Pour obtenir plus d’'informations sur les résolutions compatibles du moniteur, voir la section « Résolutions
compatibles » dans la Notice d’instruction.

2-2. Réglage de la résolution

Windows 10

1. Avec la souris, faites un clic droit sur n’importe quel point du bureau a I'exception des icones.
2. Dans le menu qui apparait, cliquez sur « Afficher réglages ».

3. Dans la boite de dialogue « Personnalisez votre affichage », cliquez sur « Réglages avancés de
l'affichage ».

4. Sélectionnez un moniteur, puis choisissez une résolution dans le menu déroulant « Résolution ».
5. Cliquez sur le bouton « Appliquer ».
6. Lorsque la fenétre de confirmation apparait, cliquez sur « Conserver les modifications ».

Windows 8.1 / Windows 7

1. Pour Windows 8.1, cliquez sur la vignette « Bureau » sur I'écran de démarrage pour afficher le
bureau.

Avec la souris, faites un clic droit sur n’importe quel point du bureau a I'exception des icones.
Dans le menu qui apparait, cliquez sur « Résolution d’écran ».

Sélectionnez un moniteur, puis choisissez une résolution dans le menu déroulant « Résolution ».
Cliquez sur le bouton « OK ».

o gk wN

Lorsque la boite de dialogue de confirmation s’affiche, cliquez sur « Conserver les modifications ».

Remarque

+ Lors du changement de la taille des caractéres ou d'autres éléments affichés, sélectionnez « Affichage »
dans le panneau de configuration et modifiez le niveau de mise a I'échelle.

Windows Vista

Avec la souris, faites un clic droit sur n’'importe quel point du bureau a I'exception des icénes.
Dans le menu qui apparait, cliquez sur « Personnaliser ».
Dans la fenétre « Personnalisation », cliquez sur « Parametres d’affichage ».

oo bdh =

Dans la boite de dialogue « Paramétres d’affichage », sélectionnez I'onglet « Moniteur », puis
sélectionnez la résolution souhaitée dans le champ « Résolution ».

5. Cliquez sur le bouton « OK ».

6. Lorsque la boite de dialogue de confirmation s’affiche, cliquez sur « Oui ».
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Mac OS X 10.8 ou supérieur

1. Sélectionnez « Préférences Systeme » dans le menu Apple.

2. Dans la fenétre « Préférences Systéme », cliquez sur « Affichages ». (Sur Mac OS X 10.8, cliquez
sur « Affichages » pour « Matériel ».)

3. Dans la boite de dialogue figurant a I'écran, sélectionnez I'onglet « Affichage », puis choisissez
« Modifier » pour « Résolutions ».

4. La liste des résolutions pouvant étre sélectionnées est affichée. Sélectionnez la résolution
souhaitée. Si la résolution cible ne figure pas dans la liste, appuyez sur la touche Option du
clavier, maintenez-la enfoncée, puis sélectionnez « Modifier ».

5. Votre sélection s’affiche immédiatement. Si la résolution vous satisfait, vous pouvez fermer la
fenétre.

Mac OS X 10.7

1. Sélectionnez « Préférences Systéme » dans le menu Apple.

2. Dans la fenétre « Préférences Systéme », cliquez sur « Affichages » pour « Matériel ».

3. Dans la fenétre qui s'affiche, sélectionnez I'onglet « Affichage », puis choisissez la résolution dans
le champ « Résolutions ».

4. La résolution choisie prend immédiatement effet. Si la résolution vous satisfait, vous pouvez
fermer la fenétre.

Chapitre 2 Réglage de I'écran 11



2-3. Réglage de 'agencement de I’écran (unique / double)
et du signal d’entrée
Vous pouvez sélectionner le mode écran unique ou écran double (PbyP), ainsi que le signal d’entrée.

Procédure

1. Sélectionnez « Préférences » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [¥.

2. Sélectionnez « Entrée », puis [¥4.

3. Sélectionnez un signal ou une combinaison de signaux a afficher parmi « DisplayPort 1 », « DVI »,
« DisplayPort 1/ DisplayPort 2 » et « DisplayPort 1/ DVI », puis sélectionnez [%.

Input
Single
DVI
PbyP

DisplayPort 1 | DisplayPort 2
DisplayPort 1 | DVI

En mode écran double, le signal d’entrée « DisplayPort 1 » (@1 ) est affiché sur la gauche de 'écran et le
signal d’entrée « DisplayPort 2 » (;2 ) ou le signal d’entrée « DVI » sur la droite.

Exemple :

[

| —hy

p)

| =1

(—I

]
N

Pour DisplayPort 1 / DisplayPort 2

Remarque

* Quand le réglage est terminé, le nom des ports d’entrée apparait.

‘ DisplayPort 1 DisplayPort 2
=|

BEN

12 Chapitre 2 Réglage de I'écran



2-4. Affichage de la sous-fenétre (PinP)

Sous-fenétre
Ecran principal

S L

Remarque

» Quand 'écran principal affiche le signal « DisplayPort 1 » en mode écran unique, la sous-fenétre PinP affiche le
signal « DisplayPort 2 » ou « DVI ». Sélectionnez le signal a afficher dans la sous-fenétre PinP. Pour obtenir plus
d’informations sur la fagon de sélectionner le signal, voir « Réglage du signal d’entrée de la sous-fenétre PinP »
(page 14).

 Lorsque I'écran principal est en mode PbyP, la sous-fenétre PinP affiche un signal qui n’est pas affiché sur I'écran
principal.

* Les résolutions suivantes sont prises en charge par la sous-fenétre PinP. La sous-fenétre PinP affiche les
images en 8 bits.

\': Prise en charge

Résolution (H x V) Fréq”e"(‘:’z;’e”'ca'e DisplayPort DVI

720 x 400 70 V V

640 x 480 60 V V

800 x 600 60 V V

1024 x 768 60 V V

1280 x 1024 60 V \/

1600 x 1200 60 % V

1200 » 1600 60 V" V1

1200 x 1920 60 V V

*1 Résolution recommandée
* Quand I'écran principal affiche le signal « DVI » en mode écran unique, la sous-fenétre PinP n’est pas
disponible.

 La sous-fenétre PinP n'est pas disponible dans les cas suivants :
- Aucun signal n’est regu.
- Un signal qui n'est pas pris en charge est regu.

@ Affichage de l'icéne pour afficher/masquer la sous-fenétre PinP
dans le guide d’utilisation

Vous pouvez spécifier si vous voulez afficher [E] dans le guide d'utilisation.

Procédure

1. Sélectionnez « Préférences » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [¥.
Sélectionnez « PinP », puis [%.

Sélectionnez « Affichage PinP », puis 4.

Sélectionnez « Marche » ou « Arrét » en utilisant B4 ou BJ.

Sélectionnez 4 aprés avoir terminé le réglage.

o >N

Chapitre 2 Réglage de I'écran 13



@ Affichage ou masquage de la sous-fenétre PinP
Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer la sous-fenétre PinP.

Procédure

1. Touchez n’importe quel bouton (sauf [@) ).

2. Sélectionnez [E] sur le guide d'utilisation.
La sous-fenétre PinP est affichée ou masquée.

Remarque
 En utilisant le logiciel RadiCS / RadiCS LE, vous pouvez afficher ou masquer la sous-fenétre PinP plus

facilement en utilisant la souris ou le clavier (Hide-and-Seek). Reportez-vous au manuel d’utilisation RadiCS
/ RadiCS LE pour obtenir plus de détails.

@® Réglage du signal d’entrée de la sous-fenétre PinP
Sélectionnez un signal a afficher dans la sous-fenétre lorsque I'écran principal affiche le signal du
« DisplayPort 1 » en mode écran unique.

Procédure

1. Sélectionnez « Préférences » sur le menu Réglage, puis sélectionnez 4.
2. Sélectionnez « PinP », puis [¥.

3. Sélectionnez « Entrée », puis [%.

4. Sélectionnez « DisplayPort 2 » ou « DVI », puis [%.

@® Réglage de la position de la sous-fenétre PinP
Vous pouvez régler la position de la sous-fenétre PinP.

Procédure

—_

Sélectionnez « Préférences » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [¥.

2. Sélectionnez « PinP », puis [¥%.

3. Sélectionnez « Position », puis [¥4.

4. Sélectionnez « Haut droit », « Bas droit », « Bas gauche », ou « Haut gauche », puis sélectionnez

¥

® Réglage du mode d’affichage (CAL Switch Mode) de la sous-fenétre
PinP

Vous pouvez régler le mode d’affichage de la sous-fenétre PinP.

Procédure

1. Sélectionnez « Préférences » sur le menu Réglage, puis sélectionnez ¥4
2. Sélectionnez « PinP », puis [%.

3. Sélectionnez « CAL Switch Mode », puis .

4. Sélectionnez un mode d’affichage, puis [¥.

Attention

» Les images médicales doivent étre affichées sur I'écran principal PinP. Nous vous recommandons d'utiliser
la sous-fenétre pour afficher du texte, etc.
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2-5. Sélection du mode d’affichage (CAL Switch Mode)

Le mode d’affichage peut étre sélectionné en fonction de l'utilisation du moniteur. Pour obtenir plus
d’informations sur la maniére de spécifier le mode d’affichage de la sous-fenétre PinP, voir « Réglage du
mode d’affichage (CAL Switch Mode) de la sous-fenétre PinP » (page 14).

Modes d’affichage

v : Peut étre calibré

Mode Fonction

1-DICOM Active I'affichage a l'aide des caractéristiques en niveaux de gris conformes a la N
norme DICOM, partie 14.

2-CAL1 Affiche I'écran ajusté par le logiciel de calibrage. N

3-CAL2 J

4-Custom Sélectionnez ce mode pour configurer les réglages souhaités. -

5-sRGB Adapté pour les associations de couleur avec les périphériques compatibles -
sRGB.

6-Text Convient a I'affichage des documents, des feuilles de calcul ou d’autres textes. -

Procédure

1. Touchez n’importe quel bouton (sauf [8) ).

2. Sélectionnez [m] sur le guide d’utilisation.
Le menu Mode apparait en bas a droite.

Exemple :
4 )
—>1-DICOM —
L1
2-CAL1 1-D1 COM
i1
3-CAL2 3-CAL2
l, T 4-Gustom
4-Custom 5-sRGB
1 B-Text é‘
5-sRGB
L1
L— 6-Text <«
L J

3. Les modes sont changés en séquence, chaque fois que vous sélectionnez =.

Vous pouvez également sélectionner g} ou ¥4 pour changer les modes lorsque le menu Mode est affiché.

Remarque
* Le menu Réglage et le menu Mode ne peuvent étre affichés simultanément.
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2-6. Réglage de la luminosité et des couleurs

Vous pouvez régler la luminosité et les couleurs de chaque mode et enregistrer les réglages.

* Les piéces électriques de I'appareil ont besoin d’environ 15 minutes pour se stabiliser. Veuillez patienter 15
minutes, ou plus, aprés la mise sous tension du moniteur ou apres la sortie du moniteur du mode d’économie
d’énergie, avant de procéder au moindre réglage.

+ La méme image peut étre observée dans différentes couleurs sur plusieurs moniteurs, en raison des

caractéristiques spécifiques a chacun d’eux. Effectuez visuellement le réglage fin des couleurs lorsque vous
accordez les couleurs sur différents moniteurs.

Remarque

« Utilisez les valeurs indiquées en « % » ou « K » comme référence uniquement.

® Eléments réglables pour chaque mode

Les fonctions réglables différent selon le type de mode. (Les fonctions qui ne peuvent étre réglées ou
configurées ne peuvent pas étre sélectionnées.)

\ : Ajustable - : Non ajustable

Fonction

CAL Switch Mode

2-CAL1 3-CAL2

4-Custom

5-sRGB

6-Text

Luminosité ~ ~
Hybrid Gamma PXL N N
Contraste - -
Température - -
Gamma - -

\/

\/

\/

Nuance - -

Saturation - -
Gain - -
Restaurer N ~

< [ ]2 =<]|"

P P P P P P e

< |2 < |2 << <]

@ Réglage de la luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de I'écran en modifiant la luminosité du rétroéclairage (la source de
lumiére émanant de l'arriére du panneau LCD).

Plage de réglage
02100 %

Procédure

1.

Sélectionnez « CAL Switch Mode » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [%4.

2. Sélectionnez « Luminosité », puis [%.
3.
4. Sélectionnez g4 aprés avoir terminé le réglage.

Spécifiez le réglage en utilisant B4 ou BJ.
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@ Activation ou désactivation de Hybrid Gamma PXL

Quand la fonction Hybrid Gamma PXL est activée, ce produit différencie automatiquement les parties
monochromes et les parties en couleur de la méme image a un niveau de pixel, et affiche une image
en couleur a l'aide de la valeur gamma pour l'affichage d’'image en couleur.

Valeur de réglage
Marche, Arrét

Procédure

1. Sélectionnez « CAL Switch Mode » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [¥.
2. Sélectionnez « Hybrid Gamma PXL », puis [%4.

3. Sélectionnez « Marche » ou « Arrét », puis sélectionnez [¥.

Attention

 Lorsqu'ils sont affichés en mode PinP, les réglages de I'Hybrid Gamma PXL qui apparaissent sur I'écran
parent se reflétent dans I'écran général.

® Réglage du contraste
Vous pouvez régler la luminosité de I'’écran en modifiant le niveau du signal vidéo.

Plage de réglage
0a 100 %

Procédure

1. Sélectionnez « CAL Switch Mode » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [¥%.
2. Sélectionnez « Contraste », puis 4.

3. Spécifiez le réglage en utilisant B4 ou BE4.

4. Sélectionnez P apres avoir terminé le réglage.

Remarque

* Lorsque le contraste est réglé a 100 %, toutes les palettes de couleur sont affichées.

* Lors du réglage du moniteur, il est conseillé d’effectuer le réglage de la luminosité, ce qui n’affecte pas les
caractéristiques de gradation, avant le réglage du contraste.

« Effectuez le réglage du contraste dans les cas suivants.
- Sil'image est trop brillante, méme si la luminosité est réglée a 0 %
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@ Réglage de la température de couleur

Réglez la température de couleur.

La température de couleur sert normalement a exprimer la nuance de « blanc » et/ou de « noir »
avec une valeur numérique. L'unité de cette valeur est le degré Kelvin (« K », en abrégé).

Lécran devient rougeétre lorsque la température de couleur est basse, et bleuatre lorsqu’elle est
élevée, comme la température d’'une flamme. Les valeurs de gain prédéfinies sont configurées pour
chaque valeur de paramétrage de la température de couleur.

Plage de réglage
Natif, 6 000 K a 15 000 K (par incréments de 100 K), sRGB

Procédure

1. Sélectionnez « CAL Switch Mode » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [¥4.
2. Sélectionnez « Température », puis .

3. Spécifiez le réglage en utilisant B4 ou BJ.

4. Sélectionnez P apres avoir terminé le réglage.

Remarque

» La fonction « Gain » vous permet d’effectuer un réglage encore plus précis (voir « Réglage du gain » (page
20)).

* Lorsque le réglage est « Natif », 'image est affichée dans la couleur prédéfinie du moniteur (Gain : 100 %
pour chaque canal RGB).

* Lorsque le gain est modifié, la température de couleur passe a « Utilis. ».

@® Réglage de la valeur gamma

Réglez la valeur gamma. La luminosité du moniteur varie selon le signal d’entrée. Toutefois, le taux
de variation n’est pas proportionnel au signal d’entrée. Le maintien de la balance entre le signal
d’entrée et la luminosité du moniteur est appelé « Correction gamma ».

Plage de réglage
1,6 22,7, SRGB

Procédure

1. Sélectionnez « CAL Switch Mode » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [%4.
2. Sélectionnez « Gamma », puis 4.

3. Spécifiez le réglage en utilisant B4 ou B4.

4. Sélectionnez g aprés avoir terminé le réglage.

* Quand la fonction Hybrid Gamma PXL est réglée sur Marche, la valeur gamma pour les pixels qui affichent
une image en couleur est fixée sur une valeur appropriée I'affichage d’'image en couleur quel que soit le
réglage.
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® Réglage de la nuance
Réglez la nuance.

Plage de réglage
-100 a 100

Procédure

1. Sélectionnez « CAL Switch Mode » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [%.
2. Sélectionnez « Nuance », puis ¥

3. Spécifiez le réglage en utilisant B4 ou BJ.

4. Sélectionnez 4 apres avoir terminé le réglage.

Attention

« Lutilisation de cette fonction peut empécher certaines palettes de couleurs de s’afficher.

@ Réglage de la saturation de la couleur
Réglez la saturation de la couleur.

Plage de réglage
-100 a 100

Procédure

1. Sélectionnez « CAL Switch Mode » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [%.
2. Sélectionnez « Saturation », puis %

3. Spécifiez le réglage en utilisant B4 ou BJ.

4. Sélectionnez P apres avoir terminé le réglage.

[ Attention |
« Lutilisation de cette fonction peut empécher certaines palettes de couleurs de s’afficher.
Remarque

* La valeur minimale (-100) change I'écran pour le mettre en mode monochrome.
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® Réglage du gain
La luminosité de chaque composante de la couleur (rouge, vert et bleu) est appelée « gain ». La
nuance de « blanc » peut étre modifiée par le réglage du gain.

Plage de réglage
02100 %

Procédure

1. Sélectionnez « CAL Switch Mode » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [%4.
Sélectionnez « Gain », puis [¥.

Sélectionnez la couleur a régler (« Rouge », « Vert » ou « Bleu »), puis sélectionnez [%.
Spécifiez le réglage en utilisant & ou BJ.

Sélectionnez P4 aprés avoir terminé le réglage.

o e

Attention

« Lutilisation de cette fonction peut empécher certaines palettes de couleurs de s’afficher.

Remarque

+ La valeur du gain change selon la température de la couleur.
* Lorsque le gain est modifié, la température de couleur passe a « Utilis. ».

2-7. Activation ou désactivation de la Sharpness
Recovery (fonction de correction de la clarté de
I'image)

La technologie unique de EIZO appelée « Sharpness Recovery » permet d’afficher des images qui ne
sont pas fidéles aux données de source originales en corrigeant les variations dans le panneau LCD.

Procédure

1. Sélectionnez [¥] pour mettre le moniteur hors tension.

2. Tout en touchant le bouton le plus a gauche ( =] ), touchez [@] pendant plus de deux secondes
pour mettre le moniteur sous tension.

3. Sélectionnez « Sharpness Recovery » dans les « Réglages administrateur », puis sélectionnez [¥.
4. Sélectionnez « Marche » ou « Arrét » en utilisant [ ou B3, puis sélectionnez [¥.
5. Sélectionnez « Appliquer », puis .

Attention

+ Apres avoir modifié le réglage, effectuez un contréle visuel conformément aux normes/directives médicales.
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Chapitre 3 Controle de qualité du moniteur

Le moniteur comprend le capteur frontal intégré qui vous permet de calibrer et de faire la vérification du
niveau de gris de fagon indépendante.

Remarque

* Le calibrage peut étre effectué réguliéerement en utilisant la fonction de programmation du logiciel RadiCS LE
qui est connecté au moniteur. Pour obtenir plus d’informations sur la procédure de configuration, reportez-vous
au Manuel d'utilisation du RadiCS LE (stocké sur le CD-ROM).

« RadiCS vous permet de programmer la vérification du niveau de gris ainsi que le calibrage. Pour obtenir plus
d’'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous au Manuel d’utilisation du RadiCS.

 Si vous souhaitez effectuer le contréle de qualité de haut niveau en conformité avec les normes et directives
médicales, utilisez le kit de logiciel de contrble de qualité « RadiCS UX1 » en option.

« Effectuez des corrélations en utilisant le logiciel RadiCS / RadiCS LE pour ajuster les résultats de mesure
du capteur frontal intégré en fonction de ceux du capteur EIZO UX1 pris comme référence. Des corrélations
périodiques permettent au capteur frontal intégré de faire des mesures avec une précision équivalente a celle
du capteur UX1. Pour obtenir plus d’informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation du RadiCS / RadiCS LE.

3-1. Utilisation de la fonction SelfCalibration

Exécutez la SelfCalibration et affichez les derniers résultats.

@ Exécution de SelfCalibration

Procédure
1. Sélectionnez « RadiCS SelfQC » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [%4.
2. Sélectionnez « SelfCalibration » pour « RadiCS SelfQC », puis sélectionnez [¥%.

3. Sélectionnez « Exécuter », puis [%.
SelfCalibration est exécutée.

+ Sile PC n’est pas sous tension ou si le signal d’entrée change durant I'exécution de SelfCalibration, alors

son exécution sera annulée.
« Une fois que I'exécution de SelfCalibration est terminée, effectuez la vérification du niveau de gris dans une
piéce ou la température et la luminosité sont les mémes que celles de I'environnement de travail réel.

Remarque

* Les éléments suivants peuvent étre réglés a l'aide du logiciel RadiCS / RadiCS LE. Pour obtenir plus
d’'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous au Manuel d’utilisation du RadiCS / RadiCS
LE.
- Cible de calibrage
- Programmation de SelfCalibration
- Si vous avez fait la programmation a l'aide du logiciel RadiCS / RadiCS LE, la prochaine exécution est

affichée sur le menu avancé.

SelfCalibration

Result

Next Calibration
28 / NOV 2016 (MON) 12:00

+ La cible de calibrage peut étre confirmée en sélectionnant le mode ciblé dans « CAL Switch Mode » du
menu Réglage.

Chapitre 3 Contrdle de qualité du moniteur 21



@ Vérification du résultat de SelfCalibration

* Le résultat peut étre vérifié lorsque « Historique CQ » est réglé sur « Marche » (voir « 3-3. Réglage pour
afficher ou masquer les avertissements ou I'historique CQ » (page 23)).

Procédure

1. Sélectionnez « RadiCS SelfQC » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [%.
2. Sélectionnez « SelfCalibration », puis .

3. Sélectionnez « Résultat », puis [¥.
4

. Sélectionnez « DICOM », « CAL1 » ou « CAL2 », puis sélectionnez %
Les résultats de la SelfCalibration (tels que Taux d’err. max., Der. util., et Code d’erreur) s’affichent.

3-2. Utilisation de la fonction de vérification du niveau de gris

Exécutez la vérification du niveau de gris et affichez les derniers résultats. De plus, si vous avez fait la
programmation a l'aide du logiciel RadiCS, la prochaine exécution est affichée.

@ Faire la vérification du niveau de gris

* Procédez a la vérification du niveau de gris en fonction de la température de couleur et de la luminosité
réelles de I'environnement de travail.

Procédure

1. Sélectionnez « RadiCS SelfQC » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [%.
2. Sélectionnez « Vérif. niv. gris », puis M.
3. Sélectionnez « Exécuter », puis [%.

La vérification du niveau de gris est exécutée.

Attention

 La valeur de détermination de la vérification du niveau de gris peut étre spécifiée dans RadiCS. Reportez-
vous au manuel d’utilisation RadiCS pour obtenir plus de détails.

» La programmation de la vérification du niveau de gris peut étre configurée a I'aide de RadiCS. Pour obtenir
plus d’'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous au Manuel d’utilisation du RadiCS. Si
vous avez fait la programmation a l'aide du logiciel RadiCS, la prochaine exécution est affichée sur le menu
avanceé.

Grayscale Check

Result

Next Calibration
28 / NOV 2016 (MON) 12:00

22 Chapitre 3 Contréle de qualité du moniteur



@ Vérifier les résultats de la vérification du niveau de gris

* Les résultats peuvent étre vérifié lorsque « Historique CQ » est réglé sur « Marche ».

Procédure

1. Sélectionnez « RadiCS SelfQC » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [%.
2. Sélectionnez « Vérif. niv. gris », puis [%.

3. Sélectionnez « Résultat », puis [¥.
4

. Sélectionnez « DICOM », « CAL1 » ou « CAL2 », puis sélectionnez ¥
Jusqu'a cing résultats de la vérification du niveau de gris sont affichés (Réussi, Echoué, Annulé ou Erreur).

3-3. Réglage pour afficher ou masquer les
avertissements ou l’historique CQ

Vous pouvez régler d’afficher ou non les avertissements concernant les résultats ou la vérification du
niveau de gris a « Echoué », les résultats d’exécution (Historique CQ) de SelfCalibration, de la vérification
du niveau de gris, etc.

Procédure

1. Sélectionnez « RadiCS SelfQC » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [¥.
2. Sélectionnez « Réglages », puis [%.

3. Sélectionnez « Avertissement » ou « Historique CQ ».

4. Sélectionnez « Marche » ou « Arrét », puis sélectionnez [%.
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Chapitre 4 Utilisation du moniteur durant une

longue période

Le moniteur peut étre réglé pour entrer en mode d’économie d’énergie en fonction de I'état du PC ou des
mouvements de |'utilisateur. La durée de vie du rétroéclairage du moniteur peut étre prolongée en réglant le
moniteur pour qu’il entre dans le mode d’économie d’énergie quand il n'est pas utilisé.

4-1. Réglage du mode Veille d’économie d’énergie

Vous pouvez spécifier si le moniteur doit entrer dans le mode d’économie d’énergie en fonction de I'état

du PC.

Procédure

1. Sélectionnez « Préférences » sur le menu Réglage, puis sélectionnez M.

2. Sélectionnez « Veille », puis [%.

3. Sélectionnez « Haut », « Bas » ou « Arrét » en utilisant B ou B, puis sélectionnez [¥.

Réglage Fonction
Haut Désactive le rétroéclairage. Cela permet la plus grande économie d’énergie.
Bas Regle le rétroéclairage au plus bas niveau d’éclairage. Le délai de stabilisation aprés étre
ressorti du mode d’économie d’énergie peut étre réduit.
Arrét Désactive le mode d’économie d’énergie. Le rétroéclairage s’allume, indépendamment de
I'état du PC. Ce réglage peut raccourcir la durée de vie du rétroéclairage.
[ Attention |

» Quand vous n'utilisez pas le moniteur, vous pouvez arréter I'alimentation secteur ou débrancher la fiche
électrique afin de couper complétement 'alimentation.

 Les équipements connectés au port USB amont continuent de fonctionner lorsque le moniteur est en
mode d’économie d’énergie ou lorsqu'’il est éteint via son bouton d’alimentation ( [@] ). Par conséquent, la

consommation d’énergie du moniteur varie selon les périphériques connectés, méme si le moniteur est en mode
d’économie d’énergie.
» Peu importe si la sous-fenétre PinP est affichée ou non, le moniteur ne peut pas entrer dans le mode d’économie
d’énergie quand un signal est envoyé a la sous-fenétre PinP.

Remarque

 Lorsque le signal d’entrée du PC n’est plus détecté, un message est affiché informant I'utilisateur de la transition
vers le mode d’économie d’énergie. Le moniteur entre dans le mode d’économie d’énergie cing secondes apres

I'affichage du message.

* Vous pouvez vérifier I'état du moniteur en regardant le témoin de fonctionnement.

Etat du PC Etat du moniteur Témoin de fonctionnement
Marche Mode de fonctionnement normal Vert
Mode d’économie d’énergie Mode d’économie d’énergie Orange
Mode d’économie d’énergie Mode de fonctionnement normal Vert

(pas de signal d’entrée)
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4-2. Réglage du mode d’économie d’énergie lorsque

I'utilisateur s’éloigne du moniteur

En réglant le capteur Présence, vous pouvez régler le moniteur pour qu’il entre dans le mode d’économie
d’énergie et n'affiche plus d'image sur I'’écran quand l'utilisateur s'éloigne du moniteur. Le moniteur se
remet en mode d’opération normale quand I'utilisateur se rapproche du moniteur. La durée a attendre
avant que le moniteur ne passe en mode d’économie d’énergie peut étre spécifiée en fonction de
'environnement dans lequel se trouve le moniteur ou des mouvements de l'utilisateur.

* Cette fonction n’est pas disponible quand « RadiCS SelfQC » est en cours d’exécution.
« Cette fonction n’est pas disponible lorsque le mode « Veille » est réglé sur la position « Arrét ».

Remarque

* Quand le moniteur passe en mode économie d’énergie, un message est affiché pour informer l'utilisateur de la
transition.

Procédure

1.

Sélectionnez « Préférences » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [¥.

2. Sélectionnez « Capteur présence », puis ¥
3. Sélectionnez « Marche » ou « Arrét » en utilisant B ou BJ, puis sélectionnez [%.
4. Une fois que vous avez sélectionné « Marche », configurez les réglages avancés.
Elément Plage de réglage Description
Temps 5,30s Précise le temps entre le moment ou l'utilisateur s’éloigne du
1, 3,5, 10, 15, 30, 45, [moniteur et l'affichage du message « Pas de présence détectée ».
60 min Si le message apparait, le moniteur entre dans le mode d’économie
d’énergie aprés approximativement 20 secondes.
Sensibilité  [Niveau 5 Plus la valeur de réglage est grande, plus grande est la sensibilité
Niveau 4 avec laquelle le capteur détecte les mouvements de l'utilisateur. II
Niveau 3 est donc plus difficile au moniteur d’entrer dans le mode d’économie
Niveau 2 d’énergie. D’autre part, une valeur de réglage plus petite permet au
Niveau 1 capteur de ne détecter que des mouvements de I'utilisateur distincts
et par conséquent permet au moniteur d’entrer plus facilement dans
le mode d’économie d’énergie. Le capteur Présence fonctionne en
détectant le mouvement de chaleur par le biais du capteur a I'avant
du moniteur. La sensibilité varie en fonction des habits de l'utilisateur
et de la température ambiante. Si vous constatez que la transition
vers le mode d’économie d’énergie ou vers le mode normal se
produit de fagon inattendue, modifiez la valeur de la sensibilité.
Restaurer |- Tous les réglages relatifs au capteur Présence sont restaurés a leur
valeur par défaut.
Remarque

+ La sensibilité diminue quand la température ambiante augmente. Dans un tel environnement, vous pouvez

définir une sensibilité plus grande afin de faciliter I'utilisation du moniteur. D’autre part, la sensibilité s’éléve a
basse température, et donc une plus petite valeur de sensibilité est requise.
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Chapitre 5 Réglage du moniteur

5-1. Réglage de la langue

La langue d’affichage du menu Réglage et des messages peut étre sélectionnée.

Langues pouvant étre sélectionnées

Anglais, Allemand, Francgais, Espagnol, Italien, Suédois, Japonais, Chinois (simplifié¢), Chinois
(traditionnel)

Procédure

1. Sélectionnez « Langues » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [%4.
2. Sélectionnez une langue, puis %

5-2. Affichage de l'icone pour changer les ports USB
dans le guide d’utilisation

Vous pouvez spécifier si vous voulez afficher I dans le guide d'utilisation.

Procédure
1. Sélectionnez « Préférences » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [¥.
2. Sélectionner « Sélection de 'USB », puis [¥4.

3. Sélectionnez « Marche » ou « Arrét » en utilisant B4 ou B, puis sélectionnez [¥%4.
Si « Marche » est sélectionné, I'icone pour changer de ports USB est illustrée dans le guide d'utilisation.

» Si « Arrét » est spécifié, le PC connecté a « USB-1 » est activé méme lorsque « USB-2 » est sélectionné.

5-3. Changement du PC utilisé pour faire fonctionner
les périphériques USB
Changez le PC utilisé pour faire fonctionner les périphériques USB.

o] 1S -
s Alg ==

» Avant de changer les réglages, débranchez tous les périphériques USB connectés au moniteur. Sinon, des
données peuvent étre perdues ou endommageées.

Procédure

1. Touchez n'importe quel bouton (sauf [@) ).
2. Sélectionnez I sur le guide d'utilisation.

3. Sélectionnez « USB-1 » ou « USB-2 » en utilisant B4 ou B3, puis sélectionnez [%.
Sélectionnez le port USB amont auquel est connecté le PC utilisé pour contréler les périphériques.
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5-4. Réglage du format signal du DisplayPort 1

Vous pouvez spécifier la version du DisplayPort 1, et activer ou désactiver la connexion en Daisy Chain.

@® Changement de la version de DisplayPort 1

Attention

 Lorsqu’un PC est connecté au connecteur DisplayPort 1, la version DisplayPort peut différer selon le PC. Il

est donc possible que rien n‘apparaisse a I'écran. Dans ce cas, essayez de modifier les réglages suivants.

Procédure

No o krow

. Sélectionnez [@] pour mettre le moniteur hors tension.

Tout en touchant le bouton le plus a gauche ( =] ), touchez [@] pendant plus de deux secondes
pour mettre le moniteur sous tension.

Sélectionnez « Format signal » dans « Réglages administrateur », puis sélectionnez [%.
Sélectionnez « DisplayPort 1 », puis [%.

Sélectionnez « Version », puis [¥.

Sélectionnez « 1.1 » ou « 1.2 » en utilisant B4 ou B, puis sélectionnez 4.

Appuyez sur R4 deux fois.
Le menu « Réglages administrateur » s'affiche.

Sélectionnez « Appliquer », puis [%.

@ Activation ou désactivation de la connexion en Daisy Chain
Activez ou désactivez la connexion en Daisy Chain Le fait de régler cette option sur « Marche »
permet d’émettre un signal du connecteur DisplayPort vers un autre moniteur ou vers DisplayPort 2.

 Pour activer la connexion en Daisy Chain, sélectionnez « DisplayPort 1 » et réglez la « Version » sur « 1.2 ».
+ Consultez le site Web EIZO pour de plus amples informations sur les moniteurs et les cartes graphiques

pouvant étre utilisés pour la connexion en guirlande :
http://www.eizoglobal.com

Procédure

No ok ow

. Sélectionnez [@] pour mettre le moniteur hors tension.

Tout en touchant le bouton le plus a gauche ( =] ), touchez [8] pendant plus de deux secondes
pour mettre le moniteur sous tension.

Sélectionnez « Format signal » dans « Réglages administrateur », puis sélectionnez [¥.
Sélectionnez « DisplayPort 1 », puis [¥.

Sélectionnez « Daisy Chain », puis [¥.

Sélectionnez « Marche » ou « Arrét » en utilisant B4 ou B, puis sélectionnez [¥.

Appuyez sur B4 deux fois.
Le menu « Réglages administrateur » s'affiche.

Sélectionnez « Appliquer », puis [%.
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5-5. Réglage de la luminosité de I'indicateur d’alimentation

Il est possible de définir la luminosité de l'indicateur d’alimentation (vert) lorsque I'écran est affiché. Plus
la valeur est grande, plus l'indicateur d’alimentation est brillant. Inversement, plus la valeur est petite, plus
l'indicateur est sombre. La valeur « Arrét » éteint complétement l'indicateur.

Plage de réglage
1a7, Arrét

Procédure

1. Sélectionnez « Préférences » sur le menu Réglage, puis sélectionnez ¥4
2. Sélectionnez « Indicateur », puis [¥.

3. Spécifiez le réglage en utilisant B4 ou B3

4. Lorsque le réglage est terming, sélectionnez [%.

5-6. Passer des modes d’affichage non utilisés

Cette fonction vous permet de passer certains modes d’affichage lorsque vous sélectionnez un mode.
Utilisez cette fonction si vous souhaitez limiter les modes affichés, ou éviter de changer I'état de
I'affichage au hasard.

Procédure

1. Sélectionnez « Préférences » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [¥4.

2. Sélectionnez « Mode passer », puis [%.

3. Sélectionnez un mode dont vous voulez changer le réglage, puis sélectionnez [%4.
4. Sélectionnez « Passer » ou « - » en utilisant [f4 ou B, puis sélectionnez [%.

» Tous les modes ne peuvent pas étre désactivés (passés). Réglez au moins un des modes a « - ».

5-7. Activation ou désactivation de la communication via
DisplayPort en mode d’économie d’énergie

Le fait de connecter un PC au connecteur DisplayPort permet la communication via DisplayPort, ce qui
consomme beaucoup d’énergie méme dans le mode d’économie d’énergie. La communication peut étre
désactivée en réglant « DP Power Save » sur « Marche ». Cela réduit la consommation électrique en
mode d’économie d’énergie.

» Si « Marche » est sélectionné, les positions de la fenétre et des icones peuvent changer quand le moniteur
est remis sous tension ou qu'’il retourne du mode d’économie d’énergie. Dans ce cas, réglez cette fonction sur
« Arrét ».

Procédure

1. Sélectionnez [@] pour mettre le moniteur hors tension.

2. Tout en touchant le bouton le plus a gauche ( =] ), touchez [@] pendant plus de deux secondes
pour mettre le moniteur sous tension.

3. Sélectionnez « DP Power Save » dans « Réglages administrateur », puis sélectionnez [%4.
4. Sélectionnez « Marche » ou « Arrét » en utilisant B4 ou B, puis sélectionnez [¥.
5. Sélectionnez « Appliquer », puis ¥
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5-8. Verrouillage des touches de fonctionnement

Des états réglés ou configurés peuvent étre verrouillés.

Procédure

1.
2.

5.

Touchez [@] pour mettre le moniteur hors tension.

Tout en touchant le bouton le plus a gauche ( |m=] ), touchez [@] pendant plus de deux secondes pour
mettre le moniteur sous tension.

Sélectionnez « Verrouillage » dans les « Réglages administrateur », puis sélectionnez [¥.
Sélectionnez « Arrét », « Menu » ou « Tout » en utilisant B4 ou B, puis sélectionnez [%4.

Elément de réglage Touches qui peuvent étre verrouillées
Arrét Aucune (toutes les touches sont actives.)

Menu Réglage ou configuration a I'aide du menu Réglage.
Tout Toutes les touches a l'exception de

Sélectionnez « Appliquer », puis 4.

Remarque

» Aprés avoir effectué le calibrage a 'aide de RadiCS / RadiCS LE, « Menu » est sélectionné.

5-9. Sélection du signal d’entrée pour la communication

DDC

Spécifiez le signal d’entrée avec lequel la communication DDC est utilisée. Lutilisation de la
communication DDC vous permet d'utiliser le logiciel RadiCS / RadiCS LE sans cable USB. (La
communication DDC différe de la communication DDC / Cl.)

Attention

» En raison de la précision et de la vitesse de connexion, il est recommandé d’utiliser une communication USB
avec le logiciel RadiCS / RadiCS LE.

Procédure

1.
2.

Touchez [@] pour mettre le moniteur hors tension.

Tout en touchant le bouton le plus a gauche ( |m=] ), touchez [@] pendant plus de deux secondes pour
mettre le moniteur sous tension.

Sélectionnez « DDC » dans les « Réglages administrateur », puis sélectionnez [¥.
Sélectionnez « Arrét », « DVI » ou « DisplayPort 1 » en utilisant 4 ou B3, puis sélectionnez [%.
Sélectionnez « Appliquer », puis [¥%.
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5-10. Configuration de I'affichage ou du masquage de
I’avertissement du niveau de gris

Vous pouvez choisir d’afficher le message « Erreur d’affichage du niveau de gris » pour indiquer qu’un
signal de 6 bits (64 niveaux de gris) a été détecté quand le signal d’entrée DisplayPort posséde la
résolution recommandée. Si le message d’erreur apparait, coupez I'alimentation principale, puis
rétablissez-la.

Attention

+ Définissez toujours cette fonction sur « MARCHE » (le paramétre par défaut est « MARCHE »).
« Définissez cette fonction sur « ARRET » uniquement lorsque vous utilisez I'affichage 6 bits (64 niveaux de gris).

Procédure

1. Sélectionnez [8] pour mettre le moniteur hors tension.

2. Tout en touchant le bouton le plus a gauche ( [m] ), touchez [@] pendant plus de deux secondes
pour mettre le moniteur sous tension.

3. Sélectionnez « Avert. niv. gris » dans les « Réglages administrateur », puis sélectionnez [%4.
4. Sélectionnez « Marche » ou « Arrét » en utilisant B4 ou B, puis sélectionnez [¥.
5. Sélectionnez « Appliquer », puis M.

5-11. Acquisition de données pour estimer la durée de
vie
Vous pouvez acquérir les données nécessaires pour estimer la durée de vie du moniteur. Les résultats

de l'estimation de la durée de vie basés sur les données acquises peuvent étre confirmés a I'aide du
logiciel RadiCS / RadiCS LE.

Remarque

* Les données sont collectées toutes les 100 heures.

 Si vous avez sélectionné le mode « Veille » et que 100 heures se sont écoulées, le processus d’acquisition de
données s’exécute lorsque le moniteur entre dans le mode d’économie d’énergie ou qu’il est mis hors tension.

* Si « Routine » ou « Veille » est sélectionné, le capteur frontal intégré démarre la prise des mesures a I'heure
de l'acquisition des données. Si « Arrét » est sélectionné, le capteur frontal intégré n'effectue aucune mesure a
I’lheure de I'acquisition de données.

» Les données acquises sont sauvegardées aprés les nombres d’heures de fonctionnement suivants :
- 500, 1000, 2000, 4000, 7000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, et 30 000 heures.

Procédure

1. Sélectionnez « RadiCS SelfQC » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [%.

2. Sélectionnez « LEA » comme valeur de « RadiCS SelfQC », puis sélectionnez .
3. Sélectionnez « Mes. fréquence ».

4. Sélectionnez « Veille », « Routine » ou « Arrét », puis sélectionnez .
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5-12. Rotation de I'affichage du menu Réglage
Lorientation de l'affichage du menu Réglage peut étre modifiée.

Procédure

1. Sélectionnez « Préférences » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [¥.
2. Sélectionnez « Rotation du menu », puis sélectionnez [¥4.
3. Sélectionnez « 0° » ou « 90° », puis sélectionnez [%4.

5-13. Configuration d’afficher ou de masquer le logo EIZO
Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer le logo EIZO au démarrage du moniteur.

Procédure

1. Touchez [8] pour mettre le moniteur hors tension.

2. Tout en touchant le bouton le plus a gauche ( =] ), touchez [@] pendant plus de deux secondes
pour mettre le moniteur sous tension.

3. Sélectionnez « Logo & I'écran » dans les « Réglages administrateur », puis sélectionnez [¥4.
4. Sélectionnez « Marche » ou « Arrét » en utilisant B4 ou B, puis sélectionnez [¥.
5. Sélectionnez « Appliquer », puis ¥

5-14. Affichage des informations sur le moniteur
Affichez les informations relatives aux signaux d’entrée qui sont actuellement affichés et au moniteur.

Procédure

1. Sélectionnez « Informations » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [¥.

Les informations sur le signal d’entrée, le nom du modéle, le numéro de série, la version du micrologiciel et
le temps d’utilisation du moniteur sont affichées.

LAsset Tag Number est uniquement affiché lorsque sa valeur a été réglée a l'aide du logiciel RadiCS /

RadiCS LE.
Exemple :
Information

RadiForce RX660 S/N: 12345678
Version REKKK—KKKKK— KKK
Usage Time (h) Product: 1234567890

Backlight: 1234567890
Asset Tag Number HKHKIKIK KK KKK
DisplayPort 1 DisplayPort 2 DVI
3280 X 2048 3280 X 2048 1200 X 1600
fH: 62.28 kHz  fH: 62.29 kHz  fH: 98.71 kHz
f¥: 29,99 Hz  fv: 29,97 Hz f¥: 59,97 Hz
f0: 214.2 MHz  fD: 213.1 MHz  fD: 134.2 MHz

 La durée d'utilisation ne peut pas étre « 0 » au moment de I'achat du moniteur parce que les inspections et
les autres processus ont été effectués sur le moniteur avant qu'il ne soit expédié de l'usine.
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5-15. Restauration des réglages par défaut

Il existe deux fonctions différentes de restauration : Une qui restaure uniquement les réglages de
couleurs aux valeurs par défaut et l'autre qui restaure tous les réglages aux valeurs par défaut.

* Les réglages antécédents ne peuvent pas étre restaurés aprés la restauration des réglages par défaut.
Remarque

 Pour obtenir plus de détails concernant les réglages par défaut, consultez « 7-3. Principaux réglages par
défaut » (page 40).

@ Réinitialisation de la valeur de réglage de la couleur

Seules les valeurs de réglage du mode actuellement sélectionné sont restaurées aux réglages par
défaut.

Procédure
1. Sélectionnez « CAL Switch Mode » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [%.
2. Sélectionnez « Restaurer », puis [%.

3. Sélectionnez « OK », puis [%4.
La valeur de réglage de la couleur est restaurée a la valeur par défaut.

@ Réinitialisation de tous les réglages

Cette option permet de restaurer tous les réglages a leur valeur par défaut (a I'exception des réglages
« Entrée » et « Réglages administrateur »).

Procédure

1. Sélectionnez « Préférences » sur le menu Réglage, puis sélectionnez [¥.
2. Sélectionnez « Réinit. moniteur » comme valeur de « Préférences », puis sélectionnez [¥.

3. Sélectionnez « OK » en utilisant [} ou ¥, puis sélectionnez [%.

Tous les réglages a I'exception de réglages « Entrée » et des « Réglages administrateur » sont restaurés a
leur valeur par défaut.
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Chapitre 6 Dépannage

6-1. Aucune image

Probléme

Cause possible et solution

1. Aucune image
* Lindicateur d’alimentation ne s’allume pas.

* Lindicateur d’alimentation s’allume : Orange

+ Lindicateur d’alimentation clignote :
Orange, Vert

» Vérifiez que le cordon d’alimentation est correctement
branché.

» Activez le commutateur d'alimentation principal.

+ Touchez O.

» Coupez l'alimentation, puis rétablissez-la.

* Augmentez les valeurs de « Luminosité », « Contraste » ou
« Gain » dans le menu Réglage (voir « 2-6. Réglage de la
luminosité et des couleurs » (page 16)).

» Coupez I'alimentation, puis rétablissez-la.

» Essayez de changer le signal d’entrée (voir « 2-3. Réglage
de 'agencement de I'écran (unique / double) et du signal
d’entrée » (page 12)).

» Déplacez la souris ou appuyez sur une touche du clavier.

 Vérifiez si I'ordinateur est sous tension.

+ Si le capteur présence est réglé sur « Marche », le moniteur
peut étre en mode d’économie d’énergie. Essayez de vous
rapprocher du moniteur.

» Est-ce que le signal DisplayPort est bien connecté ? Si
« DisplayPort 1 » est le signal d’entrée sélectionné,
connectez-le a D P est utilise pour la sortie quand une

=1 =

connexion en Daisy Chain est configurée.
» Coupez I'alimentation, puis rétablissez-la.

» Connectez via le cable de signal spécifié par EIZO. Coupez
I'alimentation, puis rétablissez-la.

» Sile cable de signal est connecté au DisplayPort 1, essayez
de changer la version du DisplayPort (voir « 5-4. Réglage du
format signal du DisplayPort 1 » (page 27)).

DisplayPort 1

No Signal

2. Le message ci-dessous s’affiche. Ce message apparait lorsque le moniteur fonctionne
normalement, mais que le signal d'entrée n'est pas recu
correctement.

» Ce message s’affiche si aucun signal * Le message illustré a gauche risque de s’afficher, étant
n’entre. donné que certains ordinateurs n'émettent pas de signal dés
Exemple : leur mise sous tension.

+ Vérifiez si l'ordinateur est sous tension.

« Vérifiez que le cable de signal est correctement branché.

» Essayez de changer le signal d’entrée (voir « 2-3. Réglage
de 'agencement de I'écran (unique / double) et du signal
d’entrée » (page 12)).

» Sile cable de signal est connecté au DisplayPort, essayez
de changer la version du DisplayPort (voir « 5-4. Reglage du
format signal du DisplayPort 1 » (page 27)).

» Si « DisplayPort 1 » est le signal d’entrée sélectionné,
connectez-le a @1 I,? est utilisé pour la sortie quand une
connexion en Daisy Chain est configurée.

» Coupez I'alimentation, puis rétablissez-la.
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Probléme Cause possible et solution

* Le message indique que le signal d’entrée + Vérifiez que l'ordinateur est configuré de fagon a
est en dehors de la bande de fréquence correspondre aux besoins du moniteur en matiére de
spécifiée. (Les fréquences qui ne sont pas résolution et de fréquence de balayage vertical (voir
dans la bande spécifiée sont affichées en « Résolutions compatibles » dans la Notice d’instruction).
magenta.) * Redémarrez le PC.
Exemple : + Sélectionnez un réglage approprié a I'aide de I'utilitaire de
la carte vidéo. Pour obtenir plus d’informations, consultez le
D i sp | ayPo rt 1 Manuel d’utilisation de la carte graphique.
. ,I
6-2. Problemes d’image
Probléme Cause possible et solution
1. L'écran est trop lumineux ou trop sombre. « Utilisez les fonctions « Luminosité » ou « Contraste »

dans le menu Réglage pour régler ce probléme. (Le
rétroéclairage du moniteur LCD a une durée de vie limitée.
Contactez le représentant local d'EIZO lorsque I'écran
devient sombre ou que I'image commence a vaciller.)

2. Le texte est flou + Vérifiez que l'ordinateur est configuré de fagon a
correspondre aux besoins du moniteur en matiére de
résolution et de fréquence de balayage vertical (voir

« Résolutions compatibles » dans la Notice d’instruction).

3. Des images rémanentes s’affichent * Les images rémanentes sont un probléme propre aux
moniteurs LCD. Evitez d'afficher la méme image pendant
trop longtemps.

» Utilisez I'économiseur d'écran ou la fonction de veille pour
éviter d'afficher la méme image pendant une trop longue
période.

* Une image rémanente apparait méme aprés une courte
période en fonction de I'image affichée. Si cela se produit,
changer I'image ou éteindre I'appareil pendant quelques
heures peut résoudre le probléme.

4. Des points verts/rouges/bleus/blancs ou * |l s’agit d’une caractéristique du panneau LCD et non d'un
des points sombres restent affichés sur dysfonctionnement.
I’écran.

5. Un moirage ou des traces sont créés + Affichez une image unie de couleur noire ou blanche sur
lorsque des panneaux sélectionnés tout I'écran. Cela peut régler le probléme.

restent a I’écran.

6. (Lorsque des images sont affichées surun| < Lorsque des images sont affichées sur un seul écran en

seul écran en mode PbyP) mode PbyP, le délai au terme duquel elles apparaissent
Le délai au terme duquel elles peut différer entre les c6tés gauche et droit du moniteur
apparaissent différe entre les cotés selon la carte vidéo. Ce symptdme peut étre supprimé

gauche et droit de I’écran. en modifiant le réglage d’affichage du moniteur au mode

écran unique. (voir « 2-3. Reéglage de I'agencement de
I’écran (unique / double) et du signal d’entrée » (page
12)).
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6-3. Autres problémes

Probléme

Cause possible et solution

1. Le menu Réglage ne s’affiche pas.

Vérifiez que la fonction de verrouillage des touches de
commande a été activée (voir « 5-8. Verrouillage des
touches de fonctionnement » (page 29)).

2. Le menu Mode ne s’affiche pas.

Veérifiez que la fonction de verrouillage des touches de
commande a été activée (voir « 5-8. Verrouillage des
touches de fonctionnement » (page 29)).

3. Les touches de fonctionnement sont
inopérantes.

Veérifiez que la fonction de verrouillage des touches de
commande a été activée (voir « 5-8. Verrouillage des
touches de fonctionnement » (page 29)).

Vérifier qu’il n’y a pas de gouttelettes d’eau ou de corps
étrangers sur la surface de la touche. Essuyez doucement
la surface des touches et essayez a nouveau de les
utiliser en vous assurant d’avoir les mains séches.
Portez-vous des gants ? Si c’est le cas, retirez vos gants
et essayez a nouveau d'utiliser les touches en vous
assurant d’avoir les mains séches.

4. (Lorsque le capteur Présence est utilisé)
L’écran ne s’éteint pas, méme lorsque vous
vous éloignez du moniteur, ou I’écran ne
s’affiche pas, méme lorsque vous vous
approchez du moniteur.

Veérifiez 'environnement d’installation du moniteur.

Celui-ci peut ne pas fonctionner correctement dans les

environnements suivants.

- Est-ce que le moniteur est installé dans un
emplacement venteux ?

- Y-a-t-il un appareil produisant de la chaleur a proximité
du moniteur ?

- Y-a-t-il des obstacles devant le moniteur ?

Le capteur est-il obturé par de la saleté ? Si c'est le cas,

retirez la saleté a I'aide d’un chiffon doux.

Etes-vous assis sans bouger devant le moniteur ? Le

capteur Présence fonctionne en détectant le mouvement

de chaleur par le biais du capteur a I'avant du moniteur.

Le moniteur peut ne pas sortir du mode d’économie

d’énergie si la température ambiante est trop élevée. Si

le moniteur ne sort pas de veille méme aprés avoir bougé

la souris ou appuyé sur une touche du clavier, utilisez

le bouton d’alimentation pour éteindre le moniteur, puis

pour le rallumer. Quand le moniteur sort du mode veille,

augmentez la valeur de la sensibilité (voir « 5-7. Activation

ou désactivation de la communication via DisplayPort en

mode d’économie d’énergie » (page 28)).

5. Le moniteur n’entre pas en mode
d’économie d’énergie.

Peu importe si la sous-fenétre PinP est affichée ou non,
le moniteur ne peut pas entrer dans le mode d’économie
d’énergie quand un signal est envoyé a la sous-fenétre
PinP.
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Probléeme

Cause possible et solution

6. Le moniteur connecté a I'aide d’un cable
USB n’est pas détecté ou I’'appareil
connecté (périphérique) par USB au
moniteur ne fonctionne pas.

» Vérifiez que le cable USB est correctement branché (voir
« 7-2. Comment utiliser la fonction Concentrateur USB »
(page 39)).

» Essayez un port USB différent sur le PC.

» Essayez un port USB différent sur le moniteur.

* Redémarrez I'ordinateur.

» Essayez de changer le PC qui est utilisé pour faire
fonctionner le périphérique (voir « 5-3. Changement du
PC utilisé pour faire fonctionner les périphériques USB »
(page 26)).

» Sile périphérique fonctionne correctement lorsqu’il est
branché directement au PC, contactez votre revendeur ou
votre représentant local EIZO.

» Assurez-vous que le PC et le systeme d’exploitation sont
compatibles USB. (Pour la compatibilit¢ USB de chaque
appareil, veuillez contacter les fabricants respectifs.)

» Vérifiez les réglages du BIOS de l'ordinateur si celui-ci est
doté de Windows. (Consultez le manuel de I'ordinateur
pour plus de détails.)

7. Le moniteur s’éteint alors qu’il est utilisé et
I’écran ne s’affiche pas.

» Le moniteur s'éteint automatiquement quand la
température interne est trop élevée. Si vous allumez le
moniteur quand il est toujours trop chaud, il s’éteindra a
nouveau aprées une minute.

» Changez I'emplacement du moniteur ou I'environnement,
attendez quelques minutes, puis rallumez une fois de plus
le moniteur.

- Est-ce que la fente de ventilation est obturée ?
- Y-a-t-il un objet chaud a proximité du moniteur ?

» Sile moniteur ne s’allume toujours pas, méme apres avoir
déplacé le moniteur ou changé I'environnement, contactez
votre représentant EIZO local.

Attention

» N'obturez-pas la fente de ventilation du moniteur, ni
n'utilisez le moniteur dans un endroit mal ventilé.

8. Le capteur frontal intégré reste éteint.

» Coupez I'alimentation, puis rétablissez-la.

9. Le démarrage du RadiCS prend trop de
temps.

« Utilisez le cable USB fourni.

10. Les fonctions SelfCalibration / Vérif. niv.
Gris échouent.

» Consultez le tableau de code d’erreur suivant.

» Ne touchez pas le capteur frontal intégré.

11. Lhistorique de SelfCalibration / Vérif. niv.
gris n’affiche pas I’heure correctement.

» Effectuez une détection de moniteur a I'aide du logiciel
RadiCS / RadiCS LE. Pour obtenir plus d’informations,
reportez-vous au Manuel d'utilisation de RadiCS / RadiCS
LE.
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@® Tableau des codes d'erreur

Code d'erreur Description

o*** Une erreur qui s’est produite lors de SelfCalibration

1 Une erreur qui s’est produite lors de Vérif. niv. gris

b Une erreur qui s’est produite lors de DICOM

2 Une erreur qui s’est produite lors de CAL1

*3** Une erreur qui s’est produite lors de CAL2

**10 La luminosité maximale du moniteur peut étre plus basse que la luminosité ciblée.
Essayez de réduire la luminosité ciblée.

**11 La luminosité minimale du moniteur peut étre plus élevée que la luminosité ciblée.
Essayez d’augmenter la luminosité minimale ciblée.

**34 Le capteur peut ne pas avoir fonctionné correctement.
Mettez I'appareil hors tension, attendez quelques minutes avant le rallumer, puis
relancez SelfCalibration / Vérif. niv. gris.

**61 Le capteur peut ne pas avoir fonctionné correctement.
Vérifiez qu'aucun objet étranger ne se trouve a proximité du capteur.
Relancez SelfCalibration / Vérif. niv. Gris.

**95 Les conditions d’exécution de SelfCalibration / Vérif. niv. gris peuvent ne pas étre
correctes.
Vérifiez les conditions d’exécution et corrigez-les si nécessaire.
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Chapitre 7 Reéférence

7-1. Procédure d’installation du bras

Il est possible d’attacher un bras de support (ou un pied) d’'un autre fabricant en enlevant la partie du pied.

Attention

Fixez le bras ou le pied conformément aux instructions de son manuel d'utilisation.

Lorsque vous utilisez le bras ou le pied d’un autre fabricant, assurez-vous d’abord des points suivants, puis
choisissez-en un qui soit conforme au standard VESA.

- Espacement entre les trous de vis : 100 mm x 100 mm

- Support VESA du bras ou du pied, dimensions externes : 122 mm x 122 mm ou moins

- Suffisamment solide pour supporter le poids du moniteur (a I'exception du pied) et les accessoires tels que les cables.
Lors de I'utilisation du bras ou du pied d’'un autre fabricant, utilisez les vis suivantes pour 'attacher.

- Vis fixant le pied au moniteur

Si vous utilisez un bras ou un pied, fixez-le selon les angles suivants d’inclinaison du moniteur.

- 45° vers le haut, 45° vers le bas (pour I'orientation paysage)

Branchez les céables aprés avoir attaché le bras ou le pied.

Ne déplacez pas le pied retiré vers le haut ou le bas. Vous risqueriez de vous blesser ou dendommager I'appareil.
Le moniteur, le bras et le pied sont lourds. Les laisser tomber risquerait de blesser I'opérateur ou d'endommager
I'équipement.

« Vérifiez périodiquement le serrage des vis. Si elles ne sont pas suffisamment serrées, le moniteur risque de se
détacher du bras, ce qui risque de provoquer des blessures ou d'endommager I'équipement.

Procédure de fixation

1_ Pour éviter d’endommager la surface de I’écran, posez le moniteur sur un tissu
doux, étendu sur une surface stable, avec la surface de I’écran reposant sur le
tissu.

2_ Retirez le pied.

Munissez-vous d’un tournevis. A I'aide du tournevis, retirez les vis (au nombre de quatre) qui fixent le
moniteur au pied.

3. Fixez le bras ou le pied sur le moniteur.

Utilisez les vis retirées a I'étape 2 pour fixer le bras (ou le pied) au moniteur.
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7-2. Comment utiliser la fonction Concentrateur USB

Ce moniteur est équipé d’'un concentrateur USB. Branché a un ordinateur compatible USB ou a un autre
moniteur équipé d’'un concentrateur USB, il se comporte comme un concentrateur USB en permettant la

connexion a des périphériques USB.

Procédure de connexion

Branchez le cable USB fourni entre le port USB aval d’'un PC compatible USB (ou d’un autre
moniteur équipé d’un concentrateur USB) et le port USB amont du moniteur.

2. Connectez le périphérique USB au port USB aval du moniteur.

=\

1.

< [f=] ]

1
| /\ Port USB aval
-
=11 =12

Port USB amont

[ Attention |
* Si le commutateur d’alimentation principal est réglé sur Arrét, le périphérique raccordé au port USB ne
fonctionne pas.

Remarque
» Par défaut, '_3%1 est activé. Si vous voulez connecter deux PC et changer le PC utilisé pour faire fonctionner
les périphériques USB, voir « 5-3. Changement du PC utilisé pour faire fonctionner les périphériques USB »

(page 26).
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7-3. Principaux réglages par défaut

CAL Switch Mode : L’affichage d’usine par défaut est « 1-DICOM ».

Mode Luminosité Température Valeur gamma |[Hybrid Gamma PXL
1-DICOM 500 cd/m? 7500 K DICOM Arrét
2-CAl1 400 cd/m? 7500 K 2,2 Arrét
3-CAL2 400 cd/m? 7500 K DICOM Arrét
4-Custom Environ 300 cd/m? |7500 K 2,2 - (Désactiver)
5-sRGB Environ 250 cd/m? |sRGB sRGB - (Désactiver)
6-Text Environ 100 cd/m? |6500 K 2,2 - (Désactiver)
Autres Fonctions
LEA Veille
Avertissement Arrét
Historique CQ Marche
Entrée DisplayPort 1
Veille Haut
Indicateur 4
Rotation du menu 0°
Sélection de 'USB Arrét
PinP Affichage PinP Arrét
Entrée DisplayPort 2"
CAL Switch Mode Text
Position Haut droit
Capteur présence Arrét
Temps 10 min
Sensibilité Niveau 4
Mode passer - (Tout afficher)
Langues English
Logo a I'écran Arrét™
Verrovuillage Arrét™
DDC DisplayPort 1™
DP Power Save Arrét™
Avert. niv. gris Marche™
Sharpness Recovery Marche™!
DisplayPort 1 | Version 1.2"
Daisy Chain Arrét™
Sélection de I'USB (L) USB-1

*1 Ces menus ne peuvent pas étre réinitialisés par « Réinit. moniteur » (voir « Réinitialisation de tous les

réglages » (page 32)).
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GARANTIE LIMITEE

EIZO Corporation (ci-apres dénommé « EIZO ») et les distributeurs autorisés par EIZO (ci-aprés dénommés
« Distributeurs »), sous réserve et conformément aux termes de cette garantie limitée (ci-aprés dénommée
« Garantie »), garantissent a I'acheteur initial (ci-aprés dénommé « Acheteur initial ») du produit spécifié dans la
présente (ci-aprées dénommé « Produit ») acheté auprés d’EIZO ou de Distributeurs agréés EIZO, que EIZO et ses
Distributeurs auront pour option de réparer ou remplacer gratuitement le Produit si I'’Acheteur initial constate, pendant la
Période de garantie (définie ci-dessous), (i) qu’il y a un dysfonctionnement ou que le Produit a subi un dommage dans le
cadre d’une utilisation normale du Produit conformément a la description du mode d’emploi qui accompagne le Produit
(ci-aprés dénommé « Manuel d’utilisateur »), ou (ii) que le panneau LCD et la luminosité du Produit ne peuvent pas
maintenir la luminosité recommandée spécifiée dans le Manuel d'utilisation dans le cadre d’'une utilisation normale du
Produit, conformément a la description du Manuel d'utilisation.

La période de cette Garantie est de cing (5) ans a partir de la date d’achat du Produit (ci-aprés dénommée « Période
de Garantie »). Cependant, la luminosité du Produit ne sera garantie que si le Produit a été utilisé conformément a la
luminosité recommandée dans le Manuel d'Utilisation. La période de garantie en matiére de luminosité est également
limitée a cinq (5) ans a compter de la date d’achat du produit, sous réserve que la durée d'utilisation soit inférieure ou
égale a 20 000 heures (avec une luminosité de 500 cd/m? et une température de couleur de 7500 K), ou soit inférieure
ou égale a 30 000 heures (avec une luminosité de 400 cd/m?2 et une température de couleur de 7500 K). EIZO et ses
Distributeurs déclinent toute responsabilité ou obligation concernant ce Produit face a I'’Acheteur initial ou a toute autre
personne a I'exception de celles stipulées dans la présente Garantie.

EIZO et ses Distributeurs cesseront de détenir ou conserver toutes les piéces (en excluant les piéces de conception)
du produit a I'expiration de sept (7) années aprés que la production du Produit se soit arrétée. Pour réparer le moniteur,
EIZO et ses distributeurs utiliseront des piéces de rechange conformes a nos normes de contrble qualité. Si I'unité ne
peut pas étre réparée en raison de son état ou de la rupture de stock d'une piéce adéquate, EIZO et ses Distributeurs
peuvent proposer le remplacement par un produit aux performances équivalentes au lieu de le réparer.

La Garantie est valable uniquement dans les pays ou les territoires ou se trouvent les Distributeurs. La Garantie ne limite
aucun des droits reconnus par la loi a I'’Acheteur initial.

Nonobstant toute autre clause de cette Garantie, EIZO et ses Distributeurs n’auront d’obligation dans le cadre de cette
Garantie pour aucun des cas énumérés ci-dessous :

(a) Tout défaut du Produit résultant de dommages occasionnés lors du transport, d’'une modification, d’une altération,
d’'un abus, d’'une mauvaise utilisation, d’'un accident, d’'une installation incorrecte, d’'un désastre, d’'un entretien et/
ou d’'une réparation incorrects effectués par une personne autre que EIZO ou ses Distributeurs ;

) Toute incompatibilité du Produit résultant d’améliorations techniques et/ou réglementations possibles ;
(c) Toute détérioration du capteur ;

) Tout défaut du Produit causé par un appareil externe ;

) Tout défaut d’'un Produit sur lequel le numéro de série original a été altéré ou supprimé ;

(f) Toute détérioration normale du Produit, particulierement celle des consommables, des accessoires et/ou des
pieces reliées au Produit (touches, éléments pivotants, cables, Manuel d'utilisation etc.) ;

(g) Toute déformation, décoloration, et/ou gondolage de I'extérieur du Produit, y compris celle de la surface du
panneau LCD ;

(h) Tout défaut du Produit causé par le placement dans un endroit ou il pourrait étre affecté par de fortes vibrations ou
chocs ;

(i) Tout défaut du Produit causé par un écoulement du liquide contenu dans les piles ;

(i) Toute détérioration du Produit causée par I'utilisation d’'une luminosité plus élevée que la luminosité recommandée,
telle que décrite dans le Manuel d'utilisation, et

(k) Toute détérioration des performances d’affichage causée par la détérioration des éléments consommables tels que
le panneau LCD et/ou le rétroéclairage, etc. (par exemple, des changements de l'uniformité de la luminosité, des
changements de couleur, des changements de I'uniformité des couleurs, des défectuosités de pixels, y compris des
pixels brllés, etc.).

Pour bénéficier d’'un service dans le cadre de cette Garantie, I'Acheteur initial doit renvoyer le Produit port payé, dans
son emballage d’origine ou tout autre emballage approprié offrant un degré de protection équivalent, au Distributeur local,
et assumera la responsabilité des dommages et/ou perte possibles lors du transport. L’Acheteur initial doit présenter une
preuve d’achat du Produit comprenant sa date d’achat pour bénéficier de ce service dans le cadre de la Garantie.

La Période de garantie pour tout Produit remplacé et/ou réparé dans le cadre de cette Garantie expirera a la fin de la
Période de garantie initiale.

EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURAIENT ETRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES DE
DONNEES OU D’AUTRES INFORMATIONS STOCKEES DANS UN MEDIA QUELCONQUE OU UNE AUTRE PARTIE
DU PRODUIT RENVOYE A EIZO OU AUX DISTRIBUTEURS POUR REPARATION.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU TACITE, NNEST OFFERTE PAR EIZO ET SES DISTRIBUTEURS
CONCERNANT LE PRODUIT ET SES QUALITES, PERFORMANCES QUALITE MARCHANDE OU ADAPTATION
A UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SERONT RESPONSABLES
DES DOMMAGES FORTUITS, INDIRECTS, SPECIAUX INDUITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL
QU’IL SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES RESULTANT D'UNE PERTE DE PROFIT, D’UNE
INTERRUPTION DACTIVITES D'UNE PERTE DE DONNEES COMMERCIALES, OU DE TOUT AUTRE MANQUE
A GAGNER) RESULTANT DE L’'UTILISATION OU DE L'INCAPACITE D’ UTILISER LE PRODUIT OU AYANT UN
RAPPORT QUELCONQUE AVEC LE PRODUIT, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D’'UN TORT, D’'UNE
NEGLIGENCE, D’'UNE RESPONSABILITE STRICTE OU AUTRE, MEME S| EIZO OU SES DISTRIBUTEURS ONT ETE
AVERTIS DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. CETTE LIMITATION INCLUT AUSSI TOUTE RESPONSABILITE
QUI POURRAIT ETRE SOULEVEE LORS DES RECLAMATIONS D’UN TJERS CONTRE L’ACHETEUR INITIAL.
L'ESSENCE DE CETTE CLAUSE EST DE LIMITER LA RESPONSABILITE POTENTIELLE DE EIZO ET DE SES
DISTRIBUTEURS RESULTANT DE CETTE GARANTIE LIMITEE ET/OU DES VENTES.
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